The Commonwealth of Massachusetts 
Department of State Police 

305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

617-983-6622 

DEVALL, PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 

LIEUTENANT GOVERNOR 

MARY ELIZABETH HEFFERNAN 

SECRETARY 

COLONEL MARIAN J. MCGOVERN 
SUPERINTENDENT 



07 / 09/12 


Daniel Hourihan 

Assistant District Attorney, Bristol County 
Mr. Hourihan, 

Enclosed is the information you requested. Included are copies of the following. 

1. Drug Analysis Laboratory Receipts. 

2. Control Cards with analytical results for sample #’s||||mH|^^^^^ 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/MS analytical data for sample #'s 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


Excellence In Service Through Quality Policing 


Corbett email PRR 021549 












PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFO-RB^ ATEON 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-662S 


The Commomvealtk of Massachusetts 

ExeciOh'e Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboraioiy Institute 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 

2 : 00 - 4:00 


DRUG RECEIPT 


Amherst Hours 

9 : 00 - 12:00 

1 : 00 - 3:00 


Citj' or Department: New Bedford __ Police Reference No.: 

Name and Rank of Submitting Officer: Pet Kelly A Almeida __ 

Defendaiit{s) Name (last, first, initial): 


_ 07-30-1 0 _ 1 0-2543-AR _ 

To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Slibmitted Gross Weight Lab Number 


! 

1-PB Subs (1 0-2468-PR) i // y/Q 

\/(r'J, /y 0^ 


-—- 1 ■ r 

lO-PB subs (10-2468-PR) 

1 

4-PB Bro Subs ( 1 0-2470-PR} 7^—- 



! 

1 

1 





Received by; 


A 


/! 


-V 


Date:_ f) 




-/I/O 
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PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORP'EATIOLi 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
State Laboratory Institute 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) S4S-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 

2 : 00 - 4:00 


DRUG RECEIPT 


Amherst Hours 

9 : 00 - 12:00 

1 : 00 - 3:00 


City or Department: New Bedford _Police Reference No.: 

Name and Rank of Submitting Officer: Pet Kelly A Almeida _ 



Defeiidant(s) Name (last, first, initial): 



To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 


5-PB Subs (10-2471-PR) 


1-PB bro Pov;der ( 1 0-2472-PR) 
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No 


City: New Bedford 
Officer: Detective KELLY ALMEIDA 
Def; 

Amount: 

No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 08/11/2010 
Gross Wt.: 16.19 


Prelim: Co c Findings: ( 




City: New Bedford Police Dept. 
Officer: Detective KELLY ALMEIDA 


Date Analyzed^.-> 


■f 1311 i 


W 73 


a 

fl> ^ 

^ V.. 

(D O > 


a> M 

O 


O 

a o o ^ 
% ^ o 


<■ ro 

(D CD 


Amount: 

No. Cont: 10 Cont: pb 

Date Rec’d: 08/11/2010 
Gross Wt: 6.63 


Prelim; 


SubstSUB 

No. Analyzed: ^ 

Net Weight: 0-3'“^ 

# Tests: 


Findings:/ A 


iA-L 


> 2 

m 8 

^ CD 
T3 


Date Analyzed 


City: New Bedford Police Dept. 
Officer: Detective KELLY ALMEIDA 


AH'! I0 


Amount: 

No. Cont: 4 Cont: pb 

Date Rec'd: 08/11/2010 
Gross Wt; 3.58 


Prelim: 


Subst: SUB 

No. Analyzed: 

Net Weight: 0-3 2- 
# Tests: 


^ M-rl ( 


Findings: 


rtyA\;Y''i 
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PRELIMINARY TESTS 



GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS __ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 

Revised 7/2005 
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o 


DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested: 


AGENCY rf. ANALYST 

Evidence WL 


PHYSICAL DESCRIPTION: 




Gross Wt { lo); l\ • i b \ 
GrossWt ( 1 ): O. ^ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: o . ^ 

A eWr o - S3'^^3 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ~) -v- 
Marquis ~~ 
Froehde's 
Mecke's 


MicrocrvstalUne Tests 
Gold 

Chloride -V- _ 

TLTA (-)A- _ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS CcOrCi-XAro _ 

date OS'-Q'T-lp 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS __ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 


Corbett email PRR 021554 










PRELIMINARY TEST RESULTS 



DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS ___ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 

Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No, of samples tested: 


AGENCY % a c C ANALYST 

Evidence WL 




PHYSICAL DESCRIPTION: 




cNoijnV' 




s "s S 


Gross Wt (5 ): i^y b- U'T-. 

GrossWt ( *-);_ 

Pkg. Wt;___ 

Net Wt: 


PRELfMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

<;Thiocyanate (—) -v 
2 Marquis 
2 Froehde's 
5 Mecke's_^ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS Coccxx/fg 
DATE i O 


MIcrocrystalllne Tests 
Gold 

^ Chloride _ 

5 TLTA ( -yV _ 

OTHER TESTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS ___ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 



No. of samples tested: 


AGENCY c L ANALYST 

Evidence Wt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

6- CLajulJiQ 


■ A V n t ^ 








Gross Wt ( ): o-lcaLLa _ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt: __ 

NetWt: D.M 2.3,"i 

- Q . L\ \ 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( V) 

Marquis -V- 

Froehde's_ ^ 

V- 

Mecke’s ' 


Microcrvstalllne T ests 
Gold 

Chloride_ 

tltax^j_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

results 

date Gi-- 9-iD 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS___ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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Area Percent / Library Search Report 



Information from 

Data File: 

File Name : 

F:\Q3-2010\System7\09 08 10\742424.D 

Operator : 

DJR 

Date Acquired : 

8 Sep 2010 15:17 

Sample Name ; 

BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 

1 

AcquisitionMeth: 

DRUGS,M 

Integrator : 

RTE 


Abundance TIC: 7'i2424.D\da(a.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


742424.D 


Mon Jul 09 15:10:21 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742425.D 

DJR 

8 Sep 2010 15:29 

HEROIN STD 

25 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

800000' 

600000 

400000 

200000 


0 


TIC; 742425,D\data.nis 
6.465 


L 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 _ 4.60 5.00 .5,50 _ 6,00 6.50 


7,00 


7.60 8.00 8.50 9.00 


-T-rTTT 

9.50 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.465 

1329218 

100.00 

100.00 


742425 ,D 


Mon Jul 09 15:10:25 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 



File Name 

P:\Q3-2010\System7\09_08_ 

_10\742425.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

8 Sep 2010 15:29 



Sample Name 

HEROIN STD 



Submitted by 




Vial Number 

25 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


6,47 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 
60 

40 

20 

0 

mlz-> 40 
Abundance 


Average of 6.417 to 6.661 mm.; 742426.D\data.ms (-) 


327 


268 


310 


81 


204 


59 




94 115 


146 


28 

I'll! I 


60 


162 


,181 


226, 


it,...UiMiiii ,.I| 
-n - yriivTf i 1 1 ■ 11 f 11 1 ■ 


238 252 


I'l 284 


298 


369 


352 




T' 


80 100 120 140 160 180 200 220 24P__260 280 300 320 340 360 

#1: HEROIN 


80 

60 

40 

20 


43 


268 


327 


216 


81 


59 

ili! ,1 


94 


115 


146 


28 

k. lli 


162 


181 


197 






310 


284 


0 V rr' V i I VViV'i'i V' i I i'i'i I I rr> T - i“ | - rTT I f I’l'I Ij- rr'i f-f-rfi'fi i I'l' I'l I ri I j-r r -n' p i i i , , i , i-p 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


liiU'l .7^1 

. 1- ^. I . M l I I I f I I { ,1 , , I - 


298 


369 


I, 341 


742425.D Mon Jul 09 15:10:26 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09 08 10\742437.D 
DJR 

8 Sep 2010 18:01 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS . M 
RTF 


Abundance TIC; 742437.0\dala.ms 



Q’ I I I I T-rr"i.r-r-i'-i-rn-T-T-v-T-T-r f'T'r'? r i j t i i-i-|-r-T-T I 'l't j-fT-r t •] •r T-r'T--|- . . . . | i ■ ► r ] r VT-r-|--rn-rn-j-rT-r-r 

Time-> 2.00 2.50 3,00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6. 00 6.50 7.00 7,60 8.00 8.50.9.00 9.50_ 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


742437.D Mon Jul 09 15:10:44 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742438.D 

Operator : DJR 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 38 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


18:13 

ASD 


Abundance 

600000) 


400000^ 


200000 


0 h"t-T -i 


TIC: 742438.DWata.ms 
6.465 


2.748 


!V_ 


3.^1 


Time-> 


ii 

rW-jWr 




j- T -T- rr ’ jT-r- i -r f i j i t [ i i i t ] : t rr '[ ~ T '"n" 

2,00 2.50 3.00 3-50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.60 9.00 9.50 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


2.748 
3.060 
6.465 


257942 18,17 25,44 

148021 10,43 14.60 

1013811 71.41 100.00 


742438.D Mon Jul 09 15:10:48 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 08 

10\742438.D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

8 Sep 2010 18:13 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

38 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


c:\Database\PMW_TOX2.L 



PKtf RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.75 


C;\Database\NIST05a.L 



Acetamide, 

N-(4-hydroxyphenyl)- 

000103-90-2 

97 


Acetamide, 

N-(4-hydroxyphenyl)- 

000103-90-2 

95 


Acetamide, 

N-{4 -hydroxyphenyl)- 

000103-90-2 

94 

Abundance 

Average of 2.700 1o 2.832 min.: 742438-D\dala.ms (-) 



109 


80 
60 j 

40 

20 

0 


43 


80 


53 


88 63 68 73 

TTrnl-i+t+TTn-i-TTt-rr 


N, 85 90 


101 




151 


TT'Ti44-1 


m/z-> 35 40 45 60 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 106110 115_120 125 130 135 140 145 150 155 

Abundance 


# 23866 : Acetamide, N-( 4 -hydfoxyphenyi)- 

109 


80 

60 

40 

20 


43 


80 


53 


m/z-' 


n 38 
0 


151 


6,3 68 74 I , 90 

i'i t'l ! 'f i'lT'VT T I j I I 1-1+ TM I 1 i 1 1 H J U p I I I M n I t I I 


i 120 

. i I 111111 M j I 11 rj rn 


135 


35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120 125130 135140145150155 


742438.D. Mon Jul 09 15;10:49 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 08 

10\742438.D 

Operator 

DJR 


Date Acquired 

8 Sep 2010 18:13 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

38 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C; \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 3.06 C 

: \Database\NIST05a.L 
Sorbitol 

000050-70-4 80 


Sorbitol 

000050-70-4 72 


Glucitol 

026566-34-7 72 


Abundance 


80 


60 j 


40 


20 \ 


43 


53! 


Average of 2.906 to 3.071 min.: 742438.D\dala.ms (-) 


61 


85 


103 


133 


rt)/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 


117 

l‘l I I I i i M tYTTT-.4‘ 


147 


159 

,‘p 


177 


193 207 


I I I. 

120 130 140 150 160 170 180 190 200 


43 


31 


Abundance #44766; Sorbitol 

! 7i3 

I 61 I 

80' 

60 

40! 

20 

0 

m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


103 


19 

j 



J 

85 1 

133 



sd 


iPT-r-tW 

1 |94. 1 

rr r;-rVri'j rvi T-j .‘rn^ T TT- r i ri 

I 146154 

■1 "I i > 1 1 1 1 1} i t 1 T-rr-T-rT-i-T T T t i i i i i i i i M | m i i i 


742438 .D 


Mon Jul 09 15:10:50 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742438.D 
DJR 

8 Sep 2010 18:13 



ASD 

38 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C; \Database\PMW__TOX2 .L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 6.46 C;\Database\SLr.L 

HEROIN 


000561-27-3 


99 


327 


268 


Abundance Average of 6 423 to 6.656 min.: 742438.D\data.ms {-) 

4:3 

8o' 

60 

40 

20 

O 'l ' i ' ' I"f'r 'i' 'M-ryr i‘-T-T‘yr-i^t'T-j • I • I I’I I ' I I I' Y rt I 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 30p_ 320 340 360 


81 


204 

I 



94 1 

5 


" 162 

59 , 

I i 




28 

' 1 

lluU 

■ R 


!i.., 

i|ii. n.l: 



,181 


226o 




310 


284 


298 


369 


R 341354 


yrr-T- l I I V I I I V I r T‘| -rrrrjTf-i-rp 


#1; HEROIN 


4.3 


268 


327 


Abundance 

80 

. 60 

40 

20 

0 yr T-r 'i j V i ’ ^ 't j i i’ I V ‘|‘ - i -rr-r-J t : Tl' | i I T I ’ j I I I I | I 1 1 T I i i ' 1 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


215 


81 


59 


94 


115 


146 


28 

ki. 


162, 


‘174 

I I 197 


-^--n-, tT 


310 


284 


298 


369 


341 


742438.D Mon Jul 09 15:10:50 2012 Page 4 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Fi\Q3-2010\System7\09_08_10\742439.D 
DJR 

8 Sep 2010 18:26 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 742439.DWata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


742439.D Mon Jul 09 15:11:07 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2 010\System7\09__08_10\74244 0.D 
DJR 

8 Sep 2010 18:39 


ASD 

40 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TtC: 742440.D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.198 
3.335 
6.460 


530120 

170076 

212937 


58.06 
18.63 
23.32 


100.00 
32.08 
40.17 


742440,D 


Mon Jul 09 15:11:11 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742440.D 

DJR 

8 Sep 2010 18:39 


ASD 

40 

DRUGS.M 
RTF 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMW TOX2,L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

00 00 
o o 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 3.20 C:\Database\NIST05a.L 


Sorbitol 

000050-70-4 

90 

Glucitol 

026566-34-7 

90 

Sorbitol 

000050-70-4 

87 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


43 


Average of 2.885 to 3.309 min.: 742440.D\data.ms (-) 
61 7!3 


103 


• r T T T' r ' frT T T ' fVf T 




i.nW 


85 


133 




117 

nJtWi 


.'b- 


147 159 

’-T' lT T TTn -rrTT 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150J_60 170 180 


207 

l~1 I 'l 1 r 7'| TT7'Vj" 

190 200 


Abundance 

80j 
601 
40' 
20 

0 


#44766: Sorbitol 


7(3 


61 


43 


31 


19 


m/z-> 




I'.-fT-t 




103 


85 


94, 


115 

X 




133 

1 146164 

rr I’l ? I j rrt-rj s i i r -j -)-r i ] f i 


rj-r 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


742440 .D 


Mon Jul 09 15:11:11 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File-. 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\System7\09_08_10\742440.D 
DJR 

8 Sep 2010 18:39 


ASD 

40 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.34 

C:\Database\NIST05a.L 






lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



IH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



IH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

97 


Abundance 

80i 

60 

40| 

20 | 

0 


Average of 3,309 to 3,447 min.; 742440.D\data.ms {-) 


109 


1$4 


67 


42 


rWll-t-r 


82 


'i^j'rrrrr 


94 

! I I rI'l't I t 11' 


136 165 

123 |i 150 I 179 

'I 1 I 'l ^ i‘ i I i I I . 'U-r-r T-T-T-rl-rT-T-i rt'! vi i i r'! -p 


rT ''' nfTT 'l 


207 


nV 2 -> 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 110 120 130 140 150 160 170 180.190.200 

194 


Abundance 


#53168: 1H-Purine-2,6*dione, 3.7-dihydro-1,3,7-tfimethyl- 


80 

60 

40 

20 : 


109 


55 67 


1 


82 


42 


0 


i 15 28 


94 


165 


136 

' i22 r ^ 50 

i- L ‘l' i^ j I t I i I r i ‘i ‘ : I I 1 11 11 I' l i i-i-r-T-rn-TTi-i'j'i-i i r j-: i-i t j , i 


179 

r 


mlz-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


190 200 


742440.D 


Mon Jul 09 15:11:12 2012 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F ; \Q3-2010\System7\09_08__10\742440 , D 

Operator : DJR 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 40 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 
Integrator : RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C ; \Database\PMVJ___TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS if Qual 


6.46 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


87 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/ 2 -> 


i 43 


Average of 6.428 to 6.587 min.: 742440.D\daia.ms (-) 


327 


268 


310 


369 


81 


69 , 

i! I I 

I, 


94 


115 


146 


215 




28 

.j/ih iMi! 


162 


ll 197 


, 1^238 252 

i f I I i '1 1 I ' i > I 


284 

iii 


r-r-T 


40 60 80 1 00 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


#1; HEROIN 


4i3 


268 


327 


216 


81 


59 


94 


115 


146 


162 




.i I, 

V-r-T-T'*r^t*T~T”t r'-rrT'T^'^ t t t i i i 


28 


174 


197 


f 8240 253 


— ^. .[ I I I ' I } < i t I \ I 


310 


369 


284 

I, 298 J| [I, 341 

Ir 


I I I I l III: 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 32 0 340 360 


742440 .D 


Mon Jul 09 15:11:13 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 021570 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09_08_10\742446.D 
DJR 

8 Sep 2010 19:54 

BLANK 


DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 742446,DWata.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


742446.D 


Mon Jul 09 15:11:51 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 021571 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F;\Q3-20IO\System7\09_08_10\742447.D 

Operator ; DJR 

Date Acquired ; 8 Sep 2010 20:07 

Sample Name : HEROIN STD 

Submitted by : 

Vial Number ; 47 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 

800000 

600000 

I 

400000 

aoooooi 


TtC: 742447.0\data.ms 
6.465 



Time-> 2.00 2.50 3.00 3.S0 4.00 4,6p_ 5.00 5.50 6 .00 6.50 7.00 7.60 8.00 8.60 9.00 9.60 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.465 

1261082 

100.00 

100.00 


742447.D Mon Jul 09 15:11:54 2012 Page 1 


Corbett email PRR 021572 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2010\System7\09^ 
DJR 

B Sep 2010 20:07 

HEROIN STD 

47 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742447.D 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

6.47 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 ] 


4,3 


Average of 6,428 to 6.645 min,: 742447.DWata.ms (-) 


327 


268 


310 


81 


204 


59 




94 ■'■'6 

]28 


146 


162 




il'l ! 


226, 

.it 


238 252 


284 


369 


354 


' j i I ’i i i i Vi'i ' . i i ' i [ i i " TTpT-r-|-r| i i i i ] i i i i | i i 

m/ 2 -> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40j 

20j 

oi- 

m/z-> 


#1: HEROIN 


43 


268 


327 


81 


59 

,! 


94 

lit.. 


115 


128 


146 


ill 


162 


i I r i I I I I < 


174 

|: i 


215 


.ii I* T ,[, 

- j I j'» T j I ri 4 \ t ' 


310 


284 


298 

-T-r'ri'T^ 1 fT" 


,J| 


369 


341 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


742447.D Mon Jul 09 15:11:55 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 021573 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q3-2010\System7\09 08 10\742448.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

8 Sep 2010 20:20 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 


Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


AburKfance TIG: 742448.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


742448.D Mon Jul 09 15:12:15 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 021574 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator ; 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data Filer 

F:\Q3-2010\Systera7\09_08_10\742449.D 

DJR 

8 Sep 2010 20;32 

COCAINE STD 

49 

DRUGS . M 
RTE 


TIC: 742449.D\data.ms 


4.728 


Abundance 
2000000 

1SO0000 

1000000 

500000 

0'!- j ri 1"! j 1 ' i T j ; 1 I 1 -j I 'l , ';"-T'r-?--r-]--T-Y-rr-]--T-T--F--T-^--v-T--F--|--yT"r--r“r-rT-l 'I i ; i i i i ] 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3,50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


4V. 




Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.728 

2203157 

100.00 

100.00 


742449.D Mon Jul 09 15:12:19 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 021575 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data Pile: 

F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742449.D 
DJR 

8 Sep 2010 20:32 

COCAINE STD 

49 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 4.73 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 

i 

i 

80] 
60 ] 
40 

20 


8^ 


Average of 4.696 to 4.892 min.: 742449.0\data.ms (-) 


182 


42 


,56 67 


S'* 105 


m!z-> 40 

Abundance 

80 i 
60 

40 

20 

0 


60 


80 


100 


122 

120 


135 

140 160 


198 


208 222 242 259 


272 


303 


42 


55 68 


_j8g 200 

#29; COCAINE 

182 


220 240 260 280 300 


94 


105 


122 


135 


152 166 


rri/z- 


40 


60 


80 


100 120 


140 


1“ 


198 


214 


160 180 


' * j I I I I ! I I I 
200 220 


244 259 


272 


303 




240 260 280 300 


742449,D 


Mon Jul 09 15:12:19 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 021576 















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742450.D 
DJR 

8 Sep 2010 20:45 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 


TIC: 742450.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


742450.D Mon Jul 09 15:12:24 2012 


Page l 


Corbett email PRR 021577 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742451.D 

DJR 

8 Sep 2010 20:57 


ASD 
51 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 


4000000- 


3000000; 


2000000{ 


1000000 

3.907 

0 

Tim8-> 

1 

1 1 1 1 T rv 1 r-T-r-i'-r ' 

2,00 2.60 3.00 3.50 4.00 


TIC: 742451.DWata.ms 


4.|39 

! 


] r I 1 I j I > I i j t - , ~T-T" frrn— r -r - r - r - T -T - ^ -r - i-r -T - j - T-i T t 


Ret. Time 


Area Area % Ratio 


2.139 
2.356 
3.907 
4.739 


236563 

330875 

1154983 

6366599 


2.92 
4.09 
14.28 
78.71 


3.72 
5.20 
18.14 
100.00 


742451.D Mon Jul 09 15:12:27 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 021578 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\System7\09_08_10\742451.D 
DJR 

8 Sep 2010 20:57 


ASD 

51 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C;\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.14 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
2,6-Dimethoxytoluene 005673-07-4 43 


Abundance 

80 

60 

20 i 


42 


Average of 2.075 to 2.256 min.: 742451.DWata.ms (-) 

1$2 


82 


122 


67 


65 


oil i-^r 


181 


94 


106 j I , !| 166 

1 I ( t j i l 'i ill I "vr i' r r ■ f' r i r i i 


207 


m/?.-> 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 _ 170 180 190 200 

Abundance 


80 

60 

40 

20 

0 


#43743: Ecgonidine. methyl ester 

1$2 


122 


106 

-r i I I 1 rl l' i I I I t I* 


138 


in/z-> 


1 rr"|-n-Tt 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


I I I I I In i ' I T Ti i-l-lt 


181 


166 


742451.D Mon Jul 09 15:12:28 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 021579 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2010\Systein7\09_08_10\742451 .D 
DJR 

8 Sep 201 0 20:57 

ASD 

51 

DRUGS . M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

o o 

CO CO 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 2.36 C;\Database\NIST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 


Abundance 

80 j 
60 


Average of 2.319 to 2.398 min.: 742451.DWata.ms (-) 
8^ 


96 


40) 42 


20 


55 


m/z-> 40 50 




68 


75, 


112 ^ 168 
, -(QK I 122 .|5Q I 

M-rrr r i ■ I' I ■ rf f ‘ [-|‘f 4^ - r-1- i fl- rl IH -,-rrTt4'j-r 


182 


199 


207 


60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 


Abtjndance 


82 


80 i 


60 


40 


20i 


42 


68 

! 


Ot, 

m/z-> 40 50 60 70 80 


LIi4- 


#58369: Ecgonine methyl ester 
96 


199 


112 


122 


1-1 I'lytr , I ' l I'l 
90 too 110 120 


168 


J I I I I I ' p I I -i-)"1-l4-i-|-r 

130 140 150 160 


182 


111 I I'l 

170 180 


1 , 1 i-TT-,- 

190 200 


742-151.D Mon Jul 09 15:12:29 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 021580 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09 08 10\742451.D 
DJR 

8 Sep 2Q10 20:57 


ASD 
51 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries; C;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C; \Database \PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 3.91 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


■r 


Abundance 

i 

80: 

60 i 

1 

i 

40i 
20 

0 

m/z-> 20 

Abundance 

80 

601 
i 

40' 

20 

0 


Average of 3.870 to 4.103 min.: 742451.DWata.ms {-) 
148 


73 


101 


204 


51 


63 




89 


121 


111 , 


40 60 


80 




, 131 


158 


176 
X 187 


r 


245 


281 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


#59447; lm!dazo[2.1-b)thiazol8,2,3.5,6-tetr3hydro-6-phenyl-, (S)- 

148 204 


73 


101 


51 


28 39! 
15 Ij, ill 
20 40 


63 

. I 

60 80 


89 


121 


II, 11 til, 


' r' I > 't 


176 

158 ,1 189 

~j—I ' I ' [——J—I—TT—— I —l— E—I" 1 "I— I ■ 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


742451.D Mon Jul 09 15:12:29 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 021581 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2010\System7\09_ 
DJR 

8 Sep 2010 20:57 


ASD 

51 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742451.D 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMW__TOX2 , L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
; 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.74 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Aoundance 


80 


60 i 

i 

1 

40! 


20 

0 


42 


Average of 4.691 to 4.892 min.: 742451 .DVdala.ms (-) 

8i2 182 


94 


105 


J n. N:! ,!i 

m/z--> 40 60 


122 




140 


152 166 




198 


272 


208 223 24 2 258 

r—j—1—1 1—l—j— 


282 


303 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


Abundance 

80 

601 

40j 

i 

20i 


42 


0^ 


m/z--> 


40 


B2 

I 


105 


55 68 


60 


#59: COCAINE 
182 


122 


135 


152 166 
jl ' "l : i t , , 


198 


272 


208 222 244 258 


303 


80 


100 


"I" 


T 


288 


120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


742451.D Mon Jul 09 15:12:30 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 021582 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742452.D 
DJR 

8 Sep 2010 21:10 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIG: 742452.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


s 


742452.D Mon Jul 09 15:12:42 2012 Page 1 


Corbett email PRR 021583 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09_08_10\742453 .D 
DJR 

8 Sep 2010 21:23 

53 

DRUGS . M 
RTS 


Abundance 
2500000 
2000000 
1500000) 
.lOOOOOO' 
500000 
0 




3.907 

) 


■r 


TIC: 742453,0\dala.ms 


34 


Kr- 


: I I I I I I 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.S0 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.60 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


2.139 
2.351 
3 . 907 
4.734 


162552 

191225 

405918 

3015941 


4.31 5.39 

5.06 6.34 

10.75 13.46 

79.88 100.00 


742453,D Mon Jul 09 15:12:46 2012 


Page l 


Corbett email PRR 021584 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquiaitionMeth 
Integrator 


F:\Q3 
DJR 
8 Se 



■2010\System7\09_08_10\742453.D 


2010 21:23 


53 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.14 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 


42 


Abuniance 

i 

80; 

60 

i 

40i 
20 

0 

m/z-> 40 

Abundance 

i 

80^ 

60 

40 

20 
o' 


Average of 2.102 fo 2.234 min.: 742453.DWata.ms (•: 

152 


57 


50,1 


82 


122 


68 

106 



138 

1 





-r4',4T,-r-, 


181 


166 


■ r 


[-1 




n-fi- 


207 


50 80 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


#43743; Ecgonidine, methyl ester 

1$2 


122 


106 


m/z--> 


138 

! 

i_L 


r-H-1 


166 




181 


r- 


1' 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 


742453.D Mon Jul 09 15:12:47 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 021585 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2010\System7\09_ 
DJR 

8 Sep 2010 21:23 


ASD 

53 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742453.D 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 



C : \Database\NIST05a .h 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality: 80 

?K# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

2.35 

C:\Database\NIST05a.L 




Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 97 



Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 97 



Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 95 


Abundance 

80 i 
601 
40i' 
20 

0 

m/z--> 

Abundance 

80 

60 

40j 

20i 

0' 

m/z-> 


Average of 2.324 to 2.398 min.: 742453.D\da!a.ms (-) 
8^ 


96 


42 


55 


68 






122 140 155 'f 182 ' 


t+H-nr. 




40 60 60 70 80 90 100 110 120_ 130 140 150 160 170 180 190 200 

#56371: Ecgonine methyl ester 

6^ 


96 


42 


55 


68 




112 


4ii i i '] I 'M I ; r-i-i-|-y-i-r-*r-rrlv-r-i 1 i ii'j'i "i i T-pI‘r t m l I l J j l l 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


122 


140 


16B 


148 


155 


182 


199 


742453.D Mon Jul 09 15:12:47 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 021586 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


2010 21:23 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09^ 
DJR 
8 Ser 


ASD 
53 

DRUGS. 
RTE 


08 10\742453.D 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C;\Databa3e\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CASK 

Qual 

3 

3.91 

C;\Database\NIST05a.L 






Imidazo[2,l“b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

014769-73-4 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-bJ thiazole. 

2,3,5,6-tet 

014769-73-4 

98 


Abundance 

8o| 

j 

60 i 

40 

20 


oWy- 


Average of 3.876 to 4.013 min,: 742453.D\data.ms (-) 
148 


73 


204 


101 

j 


61 

I 89 

I 


I ! , 63 






511 il, I 
¥-1— 

liJ.i 


121 


131 


T 


,iL 158 
T 


176 


189 J 

■r'l i' ■ 


I 


245 


T 


281 
-r-r-p- 


flVz-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

Abundance #69449; lmidazo{2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-telrahydfO-6-phenyl-, (S)- 

148 2p4 


m/z-> 



742453.D Mon Jul 09 15:12:48 2012 
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Corbett email PRR 021587 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742453.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 8 Sep 2010 21:23 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number ; 53 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 
Integrator : RTS 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 

: 80 

PKjf 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

4 

4.73 

C:\Database\SLI.L 





COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


Average of 4.696 to 4.887 min.: 742453-D\data.ms (-) 




742453.D Mon Jul 09 15:12:48 2012 Page 5 


Corbett email PRR 021588 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q3-2010\System7\09_08_10\7424S4.D 
DJR 

8 Sep 2010 21:35 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS.M 
RTF 


Abundance TIC: 742454.DWata.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


742454.D Mon Jul 09 15:13:03 2012 


Page l 


Corbett email PRR 021589 





Area Percent / Library Search Report 


Intormation from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09__08_10\742455.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 8Sep2010 21:48 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 55 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator ; RTE 


Abundance TIC: 742455.D\data.ms 


4000000 


4. 

’39 

3000000 




2000000 




1000000 


3.907 


0 

2.12B56 

T-I-V'V'tVt 'i-T-r-T 

I 

V-TT"! »-r-r-T"i"rTT''T~T“i~r'T'T"T~i~r'r-T~T~T~rr-i‘~r~r-T~T~TT~r~r r-r ‘T'~r I-n-T- r 'i"'r‘r‘;'"T‘T‘‘T‘' 


Time-> 2,00 2.50 3.00 3.60 4.00 4,60 _ 6,00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2,139 

232855 

3,44 

4.23 

2.356 

143030 

2.11 

2.60 

3,907 

889175 

13.13 

16.15 

4.739 

5506764 

81.32 

100,00 


742455.D Mon Jul 09 15:13:07 2012 Page 1 


Corbett email PRR 021590 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
D^^te Acquired : 
Scimple Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q3-2 010\System7\09__08__10\7424 55 ,D 
DJR 

ASD 

55 

DRUGS . M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 00 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.14 C;\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2“Carbomethoxy-8-Tnethyl-a-azabicycl 043021-26-7 96 
2,6-Dimethoxytoluene 005673-07-4 47 


Abundance 


Average of 2.091 io 2,313 min.: 742455.Didata.ms (-) 
1$2 


801 

J 

j 

401 
20 

0 


42 


82 


57 


68 


122 


181 


94 


106 

■T T f^;^}‘j Tr r vih T-E-c- r 


138 


166 


!, . I i ■ I, 207 281 

t I' t ^'^' iTrr i' lH 'TTyT Tr P TnTrp ' VTT j T Ti' r [ rn'vp V I f i - fri 't ? rrt i ju n rpr'i-ryn rTp-n-rjrr- 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140150160170180190 200210 220 230 240 250 260 270 280 


Abundance 

80 

60 j 

40 

20 


#43743: Ecgonidine, methyl ester 
1$2 


122 


106 








TTT'I TTTT VI 4‘l’TTTi-f t’-lVr 


138 


181 


166 


TTTTrl'TT-rTTTl^Tl-rTTTTTTTrrrTT. f 




i-|-nTTji- 


40 50 60 70 80 90 100110 120130140 150 160170 180190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


742455 . D 


Mon Jul 09 15:13:08 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 021591 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\Sy8tem7\09_08__10\742455.D 

Operator : DJR 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number : 55 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 
Integrator : RTE 


8 8^^ 2 010 21:48 

ASD 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C : \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT. Library/ID 


CAS# Qual 


2.36 


C:\Database\NIST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 


Aoundance 

80 ] 

eoi 

I 

40 i 
20 
O^r 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


82 


Average of 2.324 lo 2.393 min.: 742455.D\data.ms (-) 


96 


42 


55 


68 

-r'llj'vM't 


^p122 140 162 182 


199 


pl-.-.-rf 


rn^i 11 rTTTTTTrmyrrTTjTTTTyri'f! ] 


281 


40 50 60 70 80 90 100110 120 130 140150160170180190200210 220 230 240 250 260270 280 

#68371: Ecgonine methyl ester 

8/ 


; 42 


96 


55 


OtT'iilvrftiW 


68 


112 


122 


140 


155 


168 ^3^ 199 


'}‘i > 1 I'! I'i i '■ I : I'l 11 rrriTl !'j i j I't t l'|‘rirTjri t 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160170 180 190 200210 5o 230 240 250 260 270 280 


742455 .D 


Mon Jul 09 15:13:09 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 021592 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742455.D 

Operator : DJR 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number : 55 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


21:48 

ASD 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 3.91 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 i 


m/z-> 


20 


51 


41 


lli4L 


40 


60 


Average of 3.854 to 4.061 mirt.: 742455.D\cfata.ms (-) 
148 


73 


63 


y-tp-p 


80 


101 


89 


121 




bi 


159 

■] ■ 


100 120 140 160 


176 
i 187 

— ‘'r-i-T-TT 
180 


204 


. , /ft - 

200 


220 


^ 245 ^__^281_ 

240 260 280 


Abundance 

80i 
60 

40 


f/59447: lmidazo[2,1-b]thiazote, 2,3,5,6-tetrahy(fro-6-ph8nyl-, (S)- 

148 204 

73 

I 101 


20 ! 


121 


51 


28 39 


15 


63 

ir.iii i! -l. 


89 


m/z-> 


20 


40 


60 


ml i; 


80 


T 


176 

! 158 J 189 


v 


■T“ 


100 120 140 160 180 200 220 240 


260 


280 


742455 .D 


Mon Jul 09 15:13:09 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 021593 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\System7\09 08 10\742455.D 
DJR 

8 Sep 2010 21:48 


ASD 

55 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C;\Database\SLI,L 

C;\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAStt 

Qual 


4 4.74 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80 


8? 


Average of 4.691 to 4.898 min.: 742465.D\data.ms (-) 
182 


eoj 

4oj 

20 

0 r 


94 


|55 68 


122 

108 i 


138 


162 166 
Ma .. 1 . 


198 


303 


272 




I . 216 23 0 245 259 j 288 


rj-r-r- r VT 


T 


355 


m/z-> 40 60 80 100 120 140. 160 1 8 0 200 220 240 260 280 300 320 340 

Abundance 


80 

60 

40 

20 

O' 


#59: COCAINE 
1$2 


82 


42 

! ,55 68 


m/z--> 


40 60 


94 


h’ 


122 


108 

I, 


135 


152 166 


303 


80 


n 


198 


272 


230 244 258 j 288 

1 1 1 1 1 M « i 1 1 I r 1 I 4 1 E 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 E 1 1 E 1 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


742455.D Mon Jul 09 15:13:10 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 021594 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3“2010\System7\09_08_10\742456.D 
DJR 

8 Sep 2Q1Q 22:01 


ASD 

56 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

4000000] 

3000000i 

20OQOO0I 


IOOOOOOI 

2.13,351 

O^v-T- A-A r-T l 

Time-> 2.60 2.50 3.00 


TIC; 742456.0\dala.ms 

4.739 


3.907 


j: 11 

-r-^T-n-IV- T f|-|-r-tVr-p-T-T'! I r I I : I r -| -, -T-T r-]--i r 

3.50 4.00 4.50 5.00 5,50 6.00 6.50 7.00 


7.50 


, , , I , .-T-r-T-T-T-T-r-T-T-rT. I . I . I 

8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


2.133 

2 , 351 

3 , 907 
4.739 


206355 3.25 3.97 

131501 2.07 2.53 

823114 12.95 15.85 

5193180 81.73 100.00 


742456.D Mon Jul 09 15:13:14 2012 Page 1 


Corbett email PRR 021595 






Area Percent / Library Search Report 


Infrormation from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\SyStem7\09_08_10\742456.D 
DJR 

8 Sep 2010 22:01 

ASD 

56 

DRUGS . M 
RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW__T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 ,2.13 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
2(IH)-Pyridinone, 4-hydroxy-6-methy 007135-82-2 40 


Abundance 

80 

60 

40 


Average of 2.080 to 2,239 min.: 742456.D\data.ms (-) 


1$2 


42 


181 


20 

i 

i 

l! 

51 

■ hi 

82 

Y 65 I 

lli.il ! i i i . 71 i 1 I I I i 1 

106 

lill , ii|. 116. 

122 

i 


CO 

fo — 

,r|. 

i 166 1 

i 1 i 

i ! .ii 

0 

-r-t-TM' 

40 

V-T 

50 

60 70 80 

1 hi^ T I III 1 1 r-T^ 

90 100 110 L 

’-0 

1 j 1 1 

130 

t t ^ 1 1 

.1.40 

' ' f 

150 

'T I" i ' 1 '1 ■ 1 1~1 1 ] i 

160 170_ 180 


Abundance 

80 
601 
40] 
20 

0 


#43743; Ecgonidine, methyl ester 


1$2 


122 


40 50 60 70 


80 


106 

I'l 

I I I I f I j 1 ) > t 


138 


181 


166 

i 

i 

-r-t-T- 


90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


742456.D 


Mon Jul 09 15:13:15 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 021596 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\System7\09_08_10\742456.D 
DJR 

8 Sep 2010 22:01 


ASD 
56 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Databaae\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 

C : \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
; 80 

PKti 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

2.35 

C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonine methyl ester 

Ecgonine methyl ester 

Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

106293-60-1 

106293-60-1 

98 

97 

96 


Abiincance 


80 i 

60 i 

! 

40; 42 

20^ 


Average of 2.313 to 2.398 min.: 742456.D\data.ms (-) 
82 


96 


01 




68 


1 . I.! j 


j.uijj., .i.iii! 


r t 1 [II 

60 

t t ] 1 I 
60 

I T 1 1 1 ri 

70 80 





112 


168 


105. 122 152 I 


182 


199 


207 


v-r-r-r-tH-T 


m/z-> 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 


8^ 


#56369: Ecgonine methyl ester 


96 


Aiundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


42 


55 68 


199 


168 


112 




122 


140 

I 


182 


155 

I, 


r-l-r'l-i-t t I I . r T-i-[i-|-|-r J li'l I | I I r , 


742456.D ■ Mon Jul 09 15:13:16 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 021597 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09__ 
DJR 

8 Sep 2010 22:01 


ASD 

5S 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742456.D 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.91 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo [2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 

80 

60 

40 
201 


Average of 3.865 to 4.162 min.: 742456.D\data.ms (-) 
148 


73 


204 


101 


41! 


OVi. 




51 

89 

J 


I I , 


[ , 




141 ^ 

A 


121 


176 

168 I 187 

.'T-'-.-r-r-f 


245 


281 


Abundance 

I 

80 

60 

40 

20 


20 40. 60 80 100 120 140 160 180 200__ 220 240 

#59447: imidazo[2,1-b]thiazo(e, 2,3,5.6-tetrahydro-6-phenyl-, (S)- 


260 280 


148 


204 


73 


101 


51 


28 39 


15 


63 


121 


89 


111i 


r' r .r-t" 


,P1 


176 

158 ,i 189 


r-r-T-T-l- 1-1 r-T-T-|-l-l-r-|-1- 

in/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 


260 280 


742456,D Mon Jul 09 15:13:16 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 021598 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742456.D 
DJR 

8 Sep 2010 22:01 

56 

DRUGS.M 
RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C;\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 4.74 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


m/z-> 



Average of 4,696 to 4.892 min.: 742456.DWata.ms (-) 
162 


122 


li.l, hi, ^35 ,1,1 i’ ,ii; I 208 222 2. 


152 166 


198 


303 


272 


208 222 242 258 


T 


283 
T 




40 80 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


Abundance 


40 


20 


42 


82 


94 


,55 68 


105 


0 

rp/t-> 40 


#59: COCAfNE 
1$2 


122 


60 


[ 135 ^ 


303 


198 272 

208 222 244 258 i 


288 
' ' ' ‘ r 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


742456.D Mon Jul 09 15:13:17 2012 Page 5 


Corbett email PRR 021599 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; P:\Q3-2010\System7\09_08_10\742457.D 

DJR 

8 Sep 2010 22:13 


Operator 
Date Acquired 


Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

57 

DRUGS . M 
RTF 


Abundance 

4000000 

3000000 

20000001 


TIC; 742457.OWata.ms 

4,739 


1000000 


Tirii3-> 


0 


2.1M50 

^■r-i-Ar-|V|'VTT-T-|-c-: 

2.00 2.50 3.00 


3.907 

I I 

rr |.T - r.TiA'T-.r- r -r.]..T. iV . r . y .T.T..F.. r . r .T.T.. r .)..i..i-T.. r . r .]..rT 1 ■■:"]"m"n“]^r^“r-r-pr-r-r^y-r-r-r-r-pn-r-r^'T“'Tnrr 

3.50 4.00 4,50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.60 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2,133 
2.350 
3.907 
4.739 


230423 

215165 

535302 

4974843 


3.87 
3.61 
a . 99 
83.53 


4.63 
4.33 
10.76 
100.00 


742457.D Mon Jul 09 15:13:21 2012 Page 1 


Corbett email PRR 021600 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acqnired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\System7\09 
DJR 

8 Sep 2010 22:13 


ASD 

57 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742457.D 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C : \Database\PMW___TOX2 . L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.13 C;\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2“Carbomethoxy-8-raethyl-8-azabicycl 043021-26-7 94 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 


Abundance 


80 


Average of 2.086 lo 2.250 min.: 742457.D\dafa.ms 
1$2 


60 


401 


i 42 


181 


20I 


V Ji 


82 

57 68 I 106 

Li.iLu.ii. 


122 


138 


11; 


166 


i-ri I I i r-i'*!’.- 


207 




r-,- 


^ ^ ^ 281 _ ^ ^ ^ 


341 

’V’' 


rn/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

Abundance 


80 


60 


40 


20 


#43743; Ecgonidine, methyl ester 
. 152 


106 


122 

t 138 


181 


166 


I j I < |-r-T--r I ri"r i i i i | i 't• 


m/z- 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


742457.D Mon Jul 09 15:13:22 2012 Page 2 


Corbett email PRR 021601 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742457.D 
DJR 

8 Sep 2010 22:13 


ASD 

57 

DRUGS,M 
RTE 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality 

: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 

: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

2.35 

C:\Database\NIST05a.L 





Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

98 



Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

97 



Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

97 


Abundance 


8^ 


Average of 2.324 to 2.398 min.: 742467.DWata.ms {-) 


m/z 


Abundance 



112^.. 168 1ft, ■ 199 

1 122 140 162 I 182 I 


281 


I'mTTTHTp’TT q - TTr T pT - c - rrn rv j T 11 rrr r iTp-r-rr-pr 

40 50 60 70 80 90 100110120 130 140 160160 170180190 200 210 220 230 240 250 260270 280 

#56370: Ecgonine methyl ester 


112 


199 


124 


'xn 1111 M I 


^ . f . 168 109 

155 

myrlWpi »i'j i 11 i h ' h t | > t n ^ j 


n 1 iTM I 


m/?:- 


40 50 60 70 80 9 0 100 110 1 20 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 24 0 250 260 270 280 


7424 57 ,D 


Mon Jul 09 15:13:23 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 021602 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 



2010\System7\09_08_10\742457.D 


22 : 13 


ASD 

57 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C : \Database\PMW__TOX2 . L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.91 C;\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Aouniance 


80 




60 






73 

40 




20 

51 

89 



63 

iv't-'iv 

0 

... 




Average of 3.875 to 4.066 min.: 742457.D\data.fns (-) 
148 


204 

I 


101 


121 


Mi/. i:ij 




176 


m/z-> 

Abundance 

80 
60; 
40| 
20 ; 


187 


246 


"T 


73 


101 


51 


J5 

m/z-> 20 


0 ‘- 


28 39 

j!: jf! 

40 




121 

! 

! 

89 



63 1 
i 1, |i, 
V 

Ji! li i 

•r~i r III 

ji.lltll; 



176 


liJU. 


189 


60 


80 


281 


“T 


20 40 60 80 ,100 _ 1.20. 140.J60_.J.80__..200_220 240 260 280 

#53447: Ifnidazo[2,1-bjthl8zole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, (S)- 

148 204 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


742457 .D 


Mon Jul 09 15:13:23 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 021603 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

F;\Q3-2010\System7\09_08_10\742457.D 
DJR 

22:13 

ASD 

57 

DRUGS . M 
RTF 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\DaCabase\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.74 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 

aol 

60 j 

I 

■40l 

20 


Average of 4.696 to 4.887 min.: 742457.D\dala.ms (-) 
8? 182 


42 


Ql,-, !: 


55 68 

1 'in 


94 


105 


122 


135 


152 166 

. 1 •) J 

T—III j—11 I— r~ 


198 


303 


272 


216 230 244 268 


-TT-n-r-r-n—r-r- 


v 


288 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

Abundance 


#59: COCAINE 
1$2 


80 

60 

40 

20 


82 


94 


105 







303 

42 




' 122 

! 

I 198 272 


,55 68 

■irnl'lr.ri,-, 




152 166 

ih-vV'i,; vt, .4'1, ,1,, 11 

1 208 222 244 258 , 288 

i— 11(1 —i~i—t 1 1 —n— 1 1 )—t~T—i—TT—i—i—1—t——[—i t 1 



100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


742457.D 


Mon Jul 09 15:13:24 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 021604 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q3-2010\System7\09_08_10\742458.D 
DJR 

8 Sep 2010 22:26 


ASD 

58 

'DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

3000000) 


TIC: 742458.D\data.rT!S 

4.133 


20000001 

1000000 ) 


2 . 1^.3151 
bne -> 2.00 2.50 


3.907 

■ i 

■ I 


V. 


3,00 3.50 4.00 4.60 5.00 


5.50 6.00 


6.50 7.00 7.60 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.133 
2.351 
3,907 
4.733 


215052 

128147 

498326 

3570542 


4.87 6.02 

2.90 3.59 

11.29 13.96 

80.93 100.00 


742458 .D 


Mon Jul 09 15:13:28 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 021605 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09 

DJR 

8 Sep 2010 22:26 


ASD 

58 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742458 .D 


Search 

Libraries: C;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C ; \DatabaBe\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.13 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-a-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
2(IH)-Pyridinone, 4-hydroxy-6-methy 007135-82-2 47 


Abundance 

80 

601 

I 

40 

20 

OW 


42 


Average of 2.086 to 2,239 min.: 742458.DWala.ms (-) 
1$2 


82 


68 

llnJl I I 


122 


94 


106 


138 


181 


166 


'f r 


• r-rt"-! ] -i^-i VI i 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


208 

nrT-i-vT-i-i-T-r-pr-r- 


341 


Abundance 


#43743: Ecgonidine, methyl ester 
1$2 


80 

60 

40 

20 

O' 


181 


m/z-> 


40 60 


80 


106 

I:, 

CM 

CM-~ 

138 

1 

ij 166 


1 1 1 

)0 

120 

i 1 

140 

’ M » • ' ' ! ‘ ‘ M ‘ ' 

160 180 200 220 


742458.D Mon Jul 09 15:13:29 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 021606 











Area Percent / Library Search Report; 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q3-2010\System7\09 

DJR 

8 Sep 2010 22:26 


ASD 

58 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742458.D 


Search 

Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 

; 80 



C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 

; 80 

PKtt 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

2.35 

C:\Database\NIST05a.L 





Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

98 



Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

97 



Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

96 


Abundance 


82 


Average of 2.324 to 2.393 min.: 742458.D\data.ms (-) 


m/z-> 


801 

eoi 

40; 42 
2oi i 55 

Oi-nHrvftil' 


68 

Jik- 


96 


112 


122 140 152 


168 


182 


199 


281 


j'T^m I 'rrl‘fiTt1Y^4-hj! 1 1 i j*tTrr| 11 M I n I i[ -i 1 11 j -k-r qTrr T ^ f r- nTp 'TT T ft»I.I ] I | 11 |-iTTr^ 11 rr]■rrrrp-rrq' 

40 50 60 70 80 90 100110 120130 140160 160 170 180190200 210 220 230240 250 260 270 280 


Abundance 


80; 


8^ 


#56369; Ecgonine methyl ester 


96 


60 


401 


201 


42 


55 68 


199 


112 


168 


iitlli! 


122 


140 


155 


182 


4tmi 4l-rT.t1+'iT^Tl4+rr,-r,'t'.x^^ , | r 


m/z-> 


rt I I 1 1 t I I iTryvi f' ] irn j < t t i | i i 

40 50 60 70 80 90 100 1 io 120 130 140 150 160 170 180 190200 210220230 240 250 260 270 280 


742458.D Mon Jul 09 15:13:30 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 021607 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acqriisi tionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System7\09___08_10\742458 .D 
DJR 

8 Sep 2010 22:26 


ASD 
58 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 

C: \Databaae\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
; 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.91 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Auuncance 

80 

60 

401 

i 

201 

0 - 


51 


Average of 3.876 to 4.103 min.: 742458.D\data.ms (-) 
I'fS 


73 


101 


89 


121 


I 


204 


-r-n-t-r+T 


i 161 


176 

i 191 |i! 

-T-TT-r-r-i-n-r 


246 267 281 

—^-] I . ■ ‘ , 


I ' I ‘ > M I I ' r 'T 1-1 I T-(-r-r-n ( i i rI ' '"r'' 

m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


341 

T-T-j-T-t I ! ] ’-r 

320 340 


Abufidance 

801 
60; 
40 

20 


51 




27 


39 ! 


#59447: lmidazo(2,1-b: 


thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyt', (S)- 


73 


i 


89 


148 


101 


204 


121 


176 

i 160 J 189 


"I 5 i!:i Mi i 135. 

' I ' ' ' ' 1 ' ‘ ' '-i - rl-n i-l- ' 1 1 ! ' ' '"I"' 

m/z-> 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


T 


-n-p-n-i-p- 

320 340 


742458.D Mon Jul 09 15:13:30 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 021608 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 



2010\System7\09__08_10\74245a .D 


22 : 26 


ASD 

58 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW T0X2,L 


PKjf RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.73 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 


80! 


60 i 
4q\ 
20 


<12 


OV/ 

m/z-> 40 

Abundance 


60 


8;2 


,55 e? 

J.i-'iii, 


Average of 4.691 to 4.892 min.: 742458.D\data.ms (-) 
182 


94 


80 


8^ 


105 


122 


152 


100 


, 138 '17 "iSS 

' i 'l -1-T--r-‘i--r-r r' I ] n'- i' ]'' 


120 140 160 ,180_^..„_. 

#29; COCAINE 


198 

! 209 222 242 268 

---- 

200 


272 


303 


289 


220 240 260 280 300 


80 i 
60 

40 


20 


i 42 


i I 55 68 
m/z-> 40 60 


94 


105 


.pj., I,:11L 
80 100 


182 

i 


122 

I .|35 152 166 


120 140 


160 


198 


214 


244 259 


272 


303 

I 


180 200 220 240 260 280 300 


74 2 4 58 .D 


Mon Jul 09 15:13:31 2012 


Page 5 


Corbett email PRR 021609 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09 
DJR 
8 Ser 


08 10\742459.D 


2010 22:39 


ASD 

59 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

4000000; 

3000000 

2000000] 


TIC: 742459.D\data.ms 

4.739 


lOCOOOOj 


3.907 


0 


1 2.12.351 

i,, 




Time.-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 


-rj , , , , I , , , , , I , , , , I , , 

5.50 6.00 6.50 7.00 7.60 8,00 _ 8.50 9.00 9.60 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.133 
2.351 
3.907 
4.739 


281522 

200414 

703341 

5496828 


4.21 5.12 

3.00 3.65 

10.53 12.80 

82.26 100.00 


742459.D Mon Jul 09 15:13:35 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 021610 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P; \Q3-2010\System7\09 
DJR 

8 Sep 2010 22:39 


ASD 

59 

DRUGS.M 
RTE 


08 10\742459.D 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Datataase\NIST05a.L 

C: \Database\PMW__TOX2 .L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.13 C;\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl“8-azabicycl 043021-26-7 .95 
2-Methyl-6-nitroaniline 000570-24-1 43 


Abundance 


80 i 


60 i 


Average of 2.091 to 2,276 min.; 742459.DVdata.ms {-) 
1$2 


40 

20 

0 


42 


i <57 


82 


94 


122 


106 


138 


181 


166 


207 


"f • ' r ' " i .r" ^" r ‘-t "" 


U'^TT-T-i-rr-i-T-.-p-r-i-i-t-v I -!.r : i I r-r-) . . i . | r-r- 7 -r-|-, , , 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


261 

r -r, ■ 


340 


Abundance 


#43743: Ecgonidine. methyi ester 
152 


80 

60 

40| 

20 

0 


122 


106 


138 

I 

■ U... , ! 


181 


166 

I 

n- 


m/z-> 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


742459.D Mon Jul 09 15:13:36 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 021611 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 



Pile Name 

F:\Q3-2010\System7\09 08 

10\742459 .D 


Operator 

DJR 



Date Acquired 

8 Sep 2010 22:39 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

59 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum 

Quality: 80 

?K# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.35 C;\Database\NIST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 2.324 to 2.393 min.: 742459.0\data.ms (-) 


96 


42 


55 


68 


112 


, 105, 

fi-i-i-r 


122 


155 


168 




162 


199 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 i 
60 

40 

20 


85 


#56369. Ecgonine methyl ester 
96 


42 


55 


68 


Qir-, iMA, 


m/z-> 






199 


112 


168 


140 

122 I 

I 1128 I 

'i I ' t I i7i 1 1 i ti' 


165 


182 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


742459.D Mon Jul 09 15:13:37 2012 
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Corbett email PRR 021612 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q3-2010\System?\09__08_10\742459 .D 
DJR 

8 Sep 2010 22:39 


ASD 

59 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C;\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality; 80 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.91 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 

i 

80 

60 

40 

20 


Adundance 

SO¬ 

SO- 

40 

20 

0 

m/z-> 


OF-r-,--,- 

20 


Average of 3.870 to 4.103 min,: 742459.0\data.ms {-) 
148 


73 


101 


51 


89 


204 


121 


40 00 


176 ii| 

Il33 li 160 I 189 11 245 

rrrT-ri-p-T-l -l-l-v T F T-p-n^-i r, t*tnprT-i-r-p-r-. , . , , ,-f -t r-TT-l-r 

80 100 120 140 160 180 200 220 .240 260 


281 ^ --r- 


T 


341 


#59447: lmidazo[2,1'b 


280 300 320340 
ithiazole, 2,3,5,6-telrahydro-6-phenyl-, (S)- 


48 


73 


101 


27 


51 

i- Lilt 


89 

|j 

ri 


204 


121 


I 176 

135.11160 j 189 

‘ •. 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 


'I 1 > J ! 1 -1 j r-i 

280 300 


320 340 


742459 .D 


Mon Jul 09 15:13:37 2012 


Page 4 


Corbett email PRR 021613 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; F;\Q3-2010\System7\09_08_10\742459.D 

Operator : DJR 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : ASD 

Vial Number : 59 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMV} TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 

4.74 

C:\Database\SLI,L 





COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 



COCAINE 

000050-36-2 

99 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F; \Q3-2 010\System7\09_08__10\742471 .D 
DJR 

9 Sep 2010 1:10 

BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TiC; 742471.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


742471.D Mon Jul 09 15:13:58 2012 


Page l 


Corbett email PRR 021615 




Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742472.D 

DJR 

9 Sep 2010 1:23 

COCAINE STD 

72 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1500000^ 

1000000 


TIC: 742472.0\data.ms 

4.|28 


500000 


Time-> 


0 '1 j 1 |-r-r-p-r-r' 

2,00 2.50 


3.00 3.50 4.00 


-r-j-T-fV-r-T-v-fr-i-l-c I'l r , I . 1 I I I 1 I I , r . i t I 7 ; 

4.50 5.00 _ 5,60 6.00 6.60 7.00 7,50 8,00 8.50 9.00 9.50 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


4.728 


1914697 100.00 100.00 


742472.D Mon Jul 09 15:14:02 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 021616 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q3-2010\System7\09_08_10\742472,D 

Operator ; DJR 

Date Acquired ; 9 Sep 2010 1:23 

Sample Name ; COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 72 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator ; RTE 


Search Libraries: C:\Datataase\SLI.L 

C;\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID 


1 4.73 C;\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality; 80 


CAS# Qual 










